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Název veřejné zakázky:  Telemetrie  

Evidenční číslo zakázky:  2026/Z3  

Identifikátor zakázky (systémové 

číslo zakázky):  
P26V00000298  

Datum zahájení zadávacího řízení:  21. 4. 2026  

Zadavatel:  

Název:  Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace  

IČO:  00511951  

DIČ:  CZ00511951  

Sídlo:  Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov  

Osoby oprávněné jednat za 

zadavatele:  
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, ředitel  

Kontaktní osoba:  
Ing. Jana Kačerová, Nemocnice Pelhřimov, 

referentka HTS, administrátor zakázky  

Kontakt:  +420 565 355 147, jkacerova@nempe.cz  

Profil zadavatele:  https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_197.html  

 

 

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, jako zadavatel shora uvedené veřejné 

zakázky obdržela dne 30. 4. 2026 žádost účastníka č. 1 o vysvětlení zadávací dokumentace a 

v návaznosti na něj podává vysvětlení zadávací dokumentace:  

Na základě této žádosti zadavatel poskytuje následující vysvětlení: 

Dotaz č. 1 účastníka č. 1:  

Zadavatel požaduje u zakázky na telemetrický monitorovací systém 2 druhy monitorovacího 

systému. První druh monitorovacího telemetrického systému, který monitoruje pouze SPO2, 

EKG a bezdrátový přenos hodnot NIBP ze samostatného telemetrického zařízení pro měření 

pouze NIBP a druhý druh monitorovacího telemetrického systému, který monitoruje pouze 

NIBP a bezdrátově přenáší hodnoty tohoto měření do předešlého monitorovacího zařízení. 

Bude zadavatel akceptovat uchazečem nabízené řešení telemetrického zařízení, které 

požadované funkcionality nabízí v jednom zařízení, které monitoruje SPO2, EKG a NIBP? 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:  

Zadavatel trvá na technickém řešení specifikovaném v zadávací dokumentaci, tj. na 

odděleném telemetrickém monitorovacím systému a samostatném zařízení pro měření NIBP s 

bezdrátovým přenosem hodnot.  
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Požadavek zadavatele vychází z konkrétních provozních potřeb, zejména z požadavku na 

současné a nezávislé využívání jednotlivých částí systému u různých pacientů s odlišnou 

úrovní monitorace, kdy část pacientů vyžaduje plný telemetrický monitoring (EKG, SpO2), 

zatímco u jiných pacientů je požadováno pouze periodické měření NIBP.  

Oddělení těchto funkcionalit do samostatných zařízení umožňuje efektivnější organizaci péče, 

vyšší flexibilitu při přidělování přístrojů a zajištění kontinuity provozu v případě výpadku 

části systému.  

Z uvedených důvodů zadavatel nepřipouští řešení, kdy jsou všechny požadované 

funkcionality integrovány do jednoho zařízení.  

V souvislosti s tímto vysvětlením nedochází ke změně zadávacích podmínek, tudíž lhůta pro 

podání nabídek, uvedená v bodě 11. zadávací dokumentace, zůstává stejná, a to 7. 5. 2026 

9:00 hod.  

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese 

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_197.html  

 

 

V Pelhřimově  

 

 

 

                                                                                          ……………………………….  

                                                                                                 Ing. Jana Kačerová   

                                                                                        referentka HTS, administrátor VZ  
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