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NADLIMIThI-I VEREJNA ZNKAiTf,<A NA DODAVI(Y

Evidenini dislo veiejn6 zakdzky: 629887
Datum uveiejndni: t.7. 2Ot6

Dod6vka CT - poiitaiov'i tomograf

Zadavatel:
Nemocnice Pelhiimov, piispEvkovd organizace
r statutdrnizdstupce: ieditel,  Ing. Jan Mlddk, MBA
r adresa sidla: Slovansk6ho bratrstvi 7L0,393 38 Pelhiimov
r  teo:00511951
r Dld: C200511951
r bankovnispojeni: GE Money Bank, a.s., pobodka Pelhi imov
r dislo 0dtu: t74-4OI2O2-834l0600
r telefon: 565 355 111
r fax:565324645
r e-mail:  hospital@hospital-pe.cz
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Zadavatel dne 15. srpna 2016 obdrZel Lfudost o poskytnuti dodatedn;ich informaci kvf5e uveden6
veiejn6 zakizce:

Poiadavek uchazeie i. 1:
Zadavatel v technickdm popisu zai{zenf poZaduje pro CT skpner:
Ddlko skenovacfho rozsahu stolu vose Z ve spirdlnim m6du min. ]75 cm.
Bude zadavatel akceptovat hodnotu 154 cm?

Zadavatel k tomuto dotazu sdEluie nfsleduiici

Ne zadavatel, trv6 na splndni poZadavku.

Spolednost GE disponuje CT skenerem DiscoveryrM CT750 HD vylavenym stolem s oznadenim

VT2000, disponuj ici poZadovanym rozsahem.

PoZadavek uchazeie i. 2:
Zadavatel v technickdm popisu zaf{zenf poiaduje pro CT skener:

Prostorovd rozliien{ vysokdho kontrastu min. 20 lp/cm @ O MTF.

Piipouitf zadavatel sn{ienf poZadavlat udavandho parometru o hodnotu liYfcf se o mdnd neZ 2 ok, tedy

19,7lp/cm?

Zadavatel k tomuto dotazu sd6luie nisleduiici

Zadavatel nepiipou5ti zmdnu poZadavku. Spolednost GE disponuje CT skenerem HD 750 s

prostorovym rozli5enim 21.5lplcm @ 0 MTF kteqi odek6vdme, Le bude piedmdtem nabidky.

PoZadavek uchazeie i. 3:
Zadavatel v technickdm popisu zalfzenf poZaduje pro rtg komponenty:

Vykon generdtoru - 80 kII/.
PlipouSt{ zadavatel moinost uvdst ekvivalentni vykon?

Zadavatel k tomuto dotazu sdEluie ndsleduifci

Zadavatel tw| na spln6ni poZadavku a dodix6, Le nemS v tomto piipadd zt$em o nabidku CT skeneru

s kr6tkou geometrii.

PoZadavek uchazeie i. 4:
Zadavatel v technickdm popisu zaiizenf poiaduje pro rtg komponenty:

Rozsah proudu - 30-650 mA.
Bude zadavatel akceptovat ekvivalentni hodnotu proudu 800 mA?
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Zadavatel k tomuto dotazu sddluie nisleduiici

Zadavatel tw| na splnEni poZadavku a dodfv6, Ze nem| v tomto piipadd z6jem o nabidku CT skeneru
s kr6tkou geometrii, proto stanovil parametry, jak je stanovil.

V Pelhiimovd 19. 8.2016
Ne;'r+tnice FelhFimov
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Ing. Jan Mld{ik, MBA
ieditel


