o “::""O’Igy Nemocnice Nové Mésto na Moravé, prispévkova organizace
& d
o302, % 592 31 Nové Mésto na Moravé, Zd’arska ul. 610
‘NN 5 Tel.: 566 801 602,Ufax: 566 801 609, e-mail: alena.sevcikova@nnm.cz
3 I1C0:00842001 DIC: CZ00842001
G%Imvé org®™

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 1

dle § 98 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek v platném znéni
(dale jen ,,zakon*)

Zadavatel: Nemocnice Nové Mésto na Moravé, piispévkov4 organizace
sidlo zadavatele: Zdarska 610, 592 31 Nové Mésto na Moravé

zastoupeny. JUDr. Vérou Palekovou

1CO: 00842001

nazev VZ: Defibrildtory

vefejnd zakizka malého rozsahu na dodivky zaddvana v rezimu
nadlimitnich vefejnych zakdizek v otevieném Fizeni

ev.¢. VZ ve Veéstniku verejnych zakazek: | Z2017-004344
ev. ¢ VZ uzadavatele: 04/17/VZ

druh zaddvaciho Fizeni:

Zadavatel shora uvedené nadlimitni vefejné zakédzky na dodavky obdr¥el dne 23.2.2017 Zadost
o poskytnuti dodatenych informaci. Doslovné znéni dotazi v&etn& odpov&di zadavatele na né jsou

uvedeny niZe.

Dotaz €. 1

Znéni dotazu:

v wr

Zadavatel v bodé Cislo 12 poZaduje v manuilnim reZimu nastavitelnou energii vyboje min. v 25
krocich v synchronnim a asynchronnim reZimu. Bude zadavatel akceptovat nastaveni energie
vyboje v rozsahu 1-10J, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 300, 360J, tzn. v 21 krocich?

Znéni odpovedi:

Zadavatel bude akceptovat nastaveni energie vyboje v rozsahu 1-10J, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150,
170, 200, 300, 360J, tzn. v 21 krocich.

Vté souvislosti zadavatel upravuje pozadavek ¢. 12, uvedeny v pitloze ¢ 2 zaddvaci dokumentace —
Technické specifikaci predmétu plnéni verejné zakdzky (ddle jen ,priloha ¢ 2 ZD“), a to tak, Ze
puvodni poZadavek na nastavent energie vyboje v min. 25 krocich méni na min. 20 krokové nastaveni
energie vyboje.

To znamena, Ze nové znéni celého pozZadavku ¢ 12 zni:

»V manudlnim reZimu nastavitelnd energie vyboje min. ve20 krocich v synchronnim a
asynchronnim reZimu*,

Dotaz é. 2

Znéni dotazu:

Zadavatel v bodé &islo 22 poZaduje baterii s kapacitou min. 140 vyboji (360J) p¥i plném nabiti.
Bude zadavatel akceptovat baterii s kapacitou vy38i nebo rovno 100 vyboji (360J)?

Znéni odpovédi:

Zadavatel bude akceptovat baterii s kapacitou vy$3i nebo rovno 100 vyboji (360J).

V 1é souvislosti zadavatel upravuje poZadavek ¢ 22, uvedeny v pfiloze & 2 ZD a to tak, Ze pivodni
pozadavek na kapacitu baterie min. 140 vyboju (360J) p#i plném nabiti nebo min. 200 minut
monitorovani EKG méni na kapacitu baterie min. 100 vyboju (360J) pFi plném nabiti nebo min. 120
minut monitorovani EKG.




To znamenad, Ze nové znéni celého poZadavku ¢é. 22 zni:

»hapdjeni pristroje ze sité 230V s pevné vestavénou vnitini zdaloZni baterii s kapacitou min. 100
vybojit (360J) p¥i plném nabiti, nebo min. 120 minut monitorovini EKG*.

Rozhodnuti zadavatele

Na zékladé zadosti dodavatele o dodate¢né informace a v souvislosti se shora uvedenymi skuteénostmi,
zadavatel rozhodl o uipravich nepodkroditelnych technickych poZzadavki na pFedmét plnéni, a to
pozadavkii €. 12 a 22, uvedenych v pFiloze ¢. 2 ZD.

Nové znéni pfilohy €. 2 ZD je piilohou této zpravy stim, Ze vSechny udpravy jsou v dokumentu
zvyraznény c¢ervene.

Ostatni ustanoveni v celé zadavaci dokumentaci ke shora uvedené vefejné zakazce ziistivaji beze
zmén.

ProdlouZeni lhity pro poddni nabidek

V souvislosti s vySe popsanymi zm&nami zadévacich podminek, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zakona
PRODLUZUJE LHUTU PRO PODANI NABIDEK O CELOU JEJI PUVODNI DELKU, a to do étvrtka
6.4.2017 do 10:30 hodin. Otevirani obalek se uskutecni ve ¢tvrtek 6.4.2017 v 10:45 hodin za podminek

uvedenych v ¢l. 15 ZD.

Vzhledem k vySe uvedenému zadavatel v souladu s § 212 odst. 4 zdkona oznamuje dodavatelim
provedeni zmény informaci v Oznameni o zahéjeni zadavaciho fizeni uvefejnéném ve Véstniku vefejnych
zakazek (dale jen ,,VVZ*) dne 17.2.2017 pod ev. ¢. F2017-004344. Opravny formuléf byl zadavatelem
odeslan do Véstniku vetejnych zakazek a Utedniho véstniku EU dne 28.2.2017.

Uverejnéni a poskytnuti dodate¢nych informaci

V souladu s ¢lankem 13.3.2 ZD je pro poskytnuti dodateénych informaci vyuzito elektromickych
prostiedki. Vysvétleni ZD véetné pfesného znéni Zadosti o vysvétleni ZD zadavatel v souladu s § 98
odst. 1 zakona uveiejiiuje stejnym zpiisobem, jakym byla uvefejnéna ZD, tj. elektronicky, neomezené a
piimym dalkovym pristupem na profilu zadavatele -  viz https://ezak.kr-
vysocina.cz/profile display 196.html

Vysvétleni ZD zasila zadavatel sou¢asné viem jemu znimym dodavateliim, tj. dodavatelim, kterym
byla poskytnuta ZD prostrednictvim profilu zadavatele za podminky, Ze si sou¢asné!!! se stazenim
ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekeci ,,Zadiavaci dokumentace vefejné zakizky“ odbér
upozornéni na zmény v zadavacich podminkach, resp. dodateénych informaci (viz ¢l. 13.2.1 ZD).

V Novém Mésté na Moraveé dne 28.2.2017 :
Digitalné podepsano %
%mencl)( Alena evewmavaaesesTesaasi b sl s T

evcikova v - ,

Nemocnice Nové JUDr. Véra Paleckova
Mésto na Moravé, p. o. e 8 e
Datum a ¢as: feditelka nemocnice
2017.02.28 10:50:45 : — =
CET Nemocnice Nové Mésto na Morave,

pFispéviova organizace
JUDr. Véra PALECKOVA
feditelka

Pfilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Nové znéni Prilohy &. 2 ZD Technické specifikace pfedmétu plnéni
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Pfiloha &. 2 ZD

Technicka specifikace predmétu plnéni — minimalni technické pozadavky

na predmét plnéni

Zadavatel: Nemocnice Nové Mésto na Moravé, pFispévkova organizace
sidlo zadavatele: Zdarska 610, 592 31 Nové Mésto na Moravé

zastoupeny: JUDr. Vérou Pale¢kovou

ICO: 00842001

nazev VZ: Defibrilatory

druh zadavaciho Fizent:

vefejna zakazka malého rozsahu na doddvky zaddvana v reZimu
nadlimitnich vefejnych zakizek v otevieném Fizeni

ev.c. VZ ve Véstniku verejnych zakazek: | Z.2017-004344

ev. ¢ VZ u zadavatele: 04/17/VZ

1.1

1.2

L3

1.4

1.5

Pfedmétem plnéni verejné zakazKky v ramci tohoto zaddvaciho Fizeni je doddvka
novych (nikoliv repasovanych) zdravotnickych piistroji — 2 ks defibrilatort pro
vyuZiti na jednotce ndsledné intenzivni péée a anesteziologicko-resuscitaénim oddéleni
zadavatele vletné dopravy do sidla zadavatele, montdZe a uvedeni do provozu,
instruktaZe obsluhy vsouladu se zidkonem &. 268/2014 Sb., o zdravotnickych
prostfedcich a o zméné zidkona ¢&. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve zné&ni
pozdéjsich pfedpisti (dale jen ,,zdkon ¢. 268/2014 Sb.*) - min. rozsah 1 pracovni den a
zaruky za jakost dle ust. § 2113 a nasl. zdkona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zékoniku
s dobou trvani 24 mésict.
Zadavatel neumoZiiuje nabidnout dodivku demo & repasované zdravotnické
technologie.
Specifikace pfedmétu plnéni resp. technické nepodkrocitelné pozadavky na predmét
plnéni vefejné zakdzky jsou uvedeny niZe v €lanku 1.6. Zadavatel upozoriiuje tcastniky
zadavaciho fizeni, Ze nesplnéni nékterého zniZe uvedenych nepodkroditelnych
poZadavki bude znamenat jejich vyloudeni z idasti v zaddvacim fizeni.
Predmét vefejné zakdzky musi spliiovat z pohledu kvality vSechny ptisluiné predepsané
normy a musi byt v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:
se zdkonem ¢. 268/2014 Sb. a jeho piisludnymi provadécimi piedpisy: naiizenimi
vlady ke zdravotnickym prostiedkiim €. 54/2015 Sb., &. 55/2015 Sb., &. 56/2015 Sb.) a
vyhlaskou €. 62/2015;

v

se zakonem €. 102/2001 Sb., o obecné bezpeénosti vyrobkd, ve znéni pozd&jsich
predpist;

se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdé&jsich predpisit (dale jen ,,zdkon &. 22/1997
Sb.“) a jeho pifslusnymi provadécimi nafizenimi vlady a vyhlaskami vztahujicimi se k
problematice zdravotnickych prostiedkii,

s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami a ostatnimi CSN vztahujicimi se k
pfedmétu smlouvy.

Zadavatel v pfipadech, kdy u parametr( v technické specifikaci neni stanoven min./max.
rozsah, pfipousti pouZit pro splnéni parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od
zadanych parametri. Musi vSak byt dosaZeno naplnéni poZadovanych medicinskych
vykont

Registra¢ni ¢islo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001326
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1.6 Technické nepodkrocitelné pozadavky na piedmét pInéni

o kde
Redlna T
Status Druh technického hodnota o
Parametr o v nabidce
parametru (vyplni T
nchazed) nabidce)
DEFIBRILATORY
1. | defibrilitor p¥enosny —2 ks poZadovano absolutn'l, dile ano-ne | ..........
= nehodnoceny parametr
, f ano-ne
2. | rozméry- max. 300x300x300 mm | poZadovano absolutnll, dile rozméry: | ...
nehodnoceny parametr
...X...X... mm
3. | ovladani, obsluha pIn& v &eStiné pozadovano absolutnll, déle ano-ne | ..........
nehodnoceny parametr
monitor LCD (barevny) min. 5¢¢
4 se zobrazenim mé¥enych by absolutni, dile ano-ne
| Ciselnych hodnot vé. k¥ivek, P nchodnoceny parametr velikost..." | ¢
textovych vyzev a alarmii
monitor zobrazujici nezkreslené
5 pribéhy kiivky EKG s moZnosti ozadovano absolutni, dale p—
" | volby svodii, velikost EKG kFivky P nehodnoceny parametr | T | e
v min. rozsahu 0,25 -4 cm/V
monitorace EKG min. t¥isvodym aleeiwbt, g
6. | kabelem EKG — doddvka vietné poZadovano i ano-ne | ...
nehodnoceny parametr
kabelu
7 sniméni EKG z defibrilaénich ozadovano absolutni, dile —
" | padel i nalepovacich elektrod P nehodnoceny parametr | T T [ et
8. | synchronizovana kardioverze pozadovéno absolutnll, dile ano-ne | ..........
nehodnoceny parametr
9. | manudlni defibrilace pozadovano absolutn’l, dais ano-ne | ...
nehodnoceny parametr
bnfazncky’deﬁbrllacm \_fybOJ . . ’ absolutn, d4le ano-ne
10. | s eskalaci v rozsahu min. 2 az poZadovano b Tkepan aak rozsah | ...
360J YP od....do......]
. . - i o . - P ano - ne
1. blfaz-lclfy t?efibnlacn!.vypo; - poZadovano absolutn,l, dale doba nabijent | .........
maximalni doba nabijeni 10 sec nehodnoceny parametr e
v manuilnim reZimu nastavitelna sen i
| 12, | sneree Yghajeoiln, "’ﬂ - poZadovéno absolutn’l, ale poletkrokd | ..........
krocich v synchronnim a nehodnoceny parametr
asynchronnim reZimu
zevni kardm'stlmulator pracu’pcl ) , absolutni, dile
13, | v synchronnim a asynchronnim pozadovano . ano-ne | ...
S nehodnoceny parametr
rezimu
uz.lvatelsk'y nastavitelna ‘ - ) ' absolutni, d4le
14. | stimulaéni frekvence a stimula&ni | pozadovano . ANO=08 | srvesme
nehodnoceny parametr
proud
Registra¢ni ¢islo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 _043/0001326 2
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maximalni stimulaéni proud min.

ano-ne

15 200 mA, kardiostimulaé&ni pozadovéno absolutni, dile proud ... mA
" | frekvence v min. rozsahu 40-170 nehodnoceny parametr frekvence ... | YT
bpm bpm
modul poloautomatické externi
defibrilace se systémem g
16. | doporuéeni vyboje, v¢. zadové Absoluini, déle -
p eni vyboje, v¢ poz dno ) ano-ne | ...
synchronizované kardioverze a nehodsoceny paraetr
externi kardiostimulace
funkce selekce tlaéitek
v automatickém rezimu tak, Ze
pii praci v tomto rezimu
zistanou na ovliddacim panelu
defibrilatoru vyhradné tladitka o g
17. | ovlad4ni v rezimu poZadovano absolutn'l, — ano-ne | ...
automatizovaného externiho nehodnoceny parametr
defibrildtoru (AED) - zapnuti
pfistroje, analyza rytmu, vyboj —
(nutnost pro eliminaci chybnych
kroki méné zkuSenych uzivateli)
pfistroj je vybaven metronomem o i
18. | pro vyuZiti pfi KPR pozadovéano ha(lj)solutql, dale ano-ne | ...
(kardiopulmonailni resuscitaci) nehodnoceny parametr
vestavéna tiskdrna pro tisk
19 aktualni kFivky EKG i tisk potadoving absolutni, dale p—_—
" | epizody z paméti pFistroje ve nehodnoceny parametr | 5 7 | e
formatu kontinudlniho pdsu
20 méreni saturace (zobrazeni T, absolutni, dale ano - ne
" | pribéhu i frekvence na displeji) nehodnoceny parametr | T T | e
rozsah saturace 1-100%, ano-ne
21 saturalni pFesnost min. v rozsahu HoZadovitio absolutni, dale rozsah ...%
© | 70-100% , periodické nehodnoceny parametr pfesnost ...% | U
primérovani saturace
napijeni pFistroje ze sité 230V s ano-ne
pevné vestavénou vnitini zaloZni pocet vybojti
’22 baterii s kapacitou min. 100 149 - absolutni, dale pfi 360J:...
| " | vyboji (360J) 1::';19 plném nabiti, P nehodnoceny parametr nebopiti | T
nebo min. 120 minut monitor.
monitorovini EKG EKG: ... min
vestavéna pamét’ na kritické
udalosti (data o pacientovi,
jednotlivé iikony a kfivky) s o absolutni, dale
. moZnosti tisku a pFenosu dat na BORAdovAR nehodnoceny parametr sa<ns | s
PC pro dalsi zpracovani (i po
vypnuti pFistroje)
24. | automatické testovani pFistroje poZadovéno absolutn}, dale ano-ne | ...
nehodnoceny parametr
moZnost interni defibrilace (p¥i R
25. | dovybaveni origindlnim pozadovéno absolutn)l, dele ano-ne | ...
colt g G nehodnoceny parametr
prisluSenstvim vyrobce)
pristroj vybaven jednorazovymi
6. nalepovacimi defibrilaénimi SRt absolutni, dile FT S

elektrodami (originalni sortiment
od vyrobce)

nehodnoceny parametr

Registragni ¢islo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001326
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Z7.

soucasti plnéni dodavka
nezbytného prisluSenstvi pro
uvedeni do provozu: standardni
odpojitelna pevna defibrilaéni
padla pro dospélé i déti, kabel
pro pfipojeni jednorazovych
externich nalepovacich
defibrilaénich elektrod, jeden par
jednorazovych externich
nalepovacich defibrilaénich
elektrod, EKG kabel (viz pol. 6),
SpO?2 prstové ¢idlo+kabel, 3 ks
papiru do vestavéné tiskiarny)

pozadovano

absolutni, dale

. ano-ne | ...
nehodnoceny parametr

j

5 OSTATNI POZADAVKY K TECHNICKE SPECIFIKACI

e ZaSkoleni:

Kompletni podpora pracovisté pro ziskéani erudice v praci s novym zafizenim v min.

rozsahu 1 pracovniho dne.

e Qstatni pozadavky:

- ucastnik zaddvaciho fizeni v nabidce dolozi produktovy list s technickou specifikaci
nabizeného zafizeni k moZnosti kontroly uvadénych technickych parametrti /viz
pozadavek v Clanku 11. 1 pism. b) ZD/

Timto stvrzujeme pravdivost VSECH vy$e uvedenvch udaijt.

Registracni ¢islo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001326

razitko, jméno opravnéné osoby
ucastnika zadavaciho Fizeni
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