- EVROPSKA UNIE _ A. MINISTERSTVO
£ ME Evropsky fond pro regionini rozvoj - PRO MISTNI
&eoi‘.’ 'S]b/l/ Integrovany regionalni operaéni program &/ ROZVOJ CR
§ :'2332:: % Nemocnice Nové Mésto na Moravé, prispévkova organizace
z YN 5 592 31 Nové Mésto na Moravé, Zdarska ul. 610
Vl:p,k. Lgf”‘ Tel.: 566 801 602,Vfax: 566 801 609, ev—mail: alena.sevcikova@nnm.cz
Bugovs o™ 1C0O:00842001 DIC: CZ00842001
Vysvétleni zaddvaci dokumentace €. 5
dle § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakazek v platném znéni
(dale jen ,,zakon*)
Zadavatel.: Nemocnice Nové Mésto na Moravé, piispévkova organizace
sidlo zadavatele: Zd4arska 610, 592 31 Nové Mésto na Moravé
zastoupeny: JUDr. Vérou Paletkovou
ICO: 00842001
nazey VZ: RTG technika
druh zadavaciho rizeni: nadlimitni veFejna zakazka na dodavky zadavana v otevieném Fizeni
ev.c. VZ ve Vestniku verejnych zakdazek: | Z2018-020129
ev. ¢ VZ u zadavatele: 04/18/VZ

Zadavatel shora uvedené nadlimitni vefejné zakazky na dodavky obdrzel dne 4.9.2018 Zadost
o poskytnuti vysvétleni zaddvaci dokumentace (dale jen ,,ZD*). Doslovné znéni dotazi véetné odpovédi
zadavatele je uvedeno niZe.

Dotaz ¢. 1

Znéni dotazu:

V piiloze ¢. 3 ZD, uvadite jako technicky poZadavek na RTG skiaskopicky pfistroj s C-ramenem
nasledujici parametr: Overscan min 40°
Je pro zadavatele prijatelné reSeni s rozsahem overscan 30°?

Znéni odpovedi:

Zadavatel nebude akceptovat nabidku pristroje s rozsahem overscan 30° a nadile trva na
pozadavku uvedeném v priloze ¢. 3 ZD, tedy overscan minimalné 40°.

Jednid se o objektivné zdivodnitelny technicky pozadavek zadavatele, ktery mize splnit vice
vyrobci.

Dotaz ¢. 2

Znéni dotazu:

V piiloze €. 3 ZD, uvédite jako technicky pozadavek na RTG skiaskopicky pfistroj s C-ramenem
nasledujici parametr: Vf generator s riznymi druhy provozu, (min. 2,3 kW)
Je pro zadavatele prijatelné reSeni s Vf generatorem s riznymi druhy provozu, 2,2 kW)?

Znéni odpovédi:

Zadavatel nebude akceptovat nabidku pristroje s Vf generatorem s ruznymi druhy provozu, 2,2
kW a nadile trva na poZadavku uvedeném v priloze ¢. 3 ZD, tedy Vf generator s riznymi druhy
provozu, minimilné v§ak 2,3 kW.

Jedna se o objektivné zdivodnitelny technicky poZadavek zadavatele, ktery mizZe splnit vice
vyrobcii.

Dotaz ¢. 3

/néni dotazu:

V priloze €. 3 ZD, uvadite jako technicky poZadavek na RTG skiaskopicky pfistroj s C-ramenem
nasledujici parametr: Po€et pulsii za sekundu u pulzni skiaskopie (min. 12 pulsi/s)
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Je pro zadavatele prijatelné plnohodnotné FeSeni s poctem pulsi za sekundu u pulzni skiaskopie 8
pulsti/s?

Znéni odpovedi:

Zadavatel nebude akceptovat nabidku pFistroje s po¢tem 8 pulsui za sekundu u pulzni skiaskopie
a nadale trva na pozadavku uvedeném v priloze ¢. 3 ZD, tedy minimalné 12 pulsi za sekundu u
pulzni skiaskopie.

Jedni se o objektivné zdivodnitelny technicky pozadavek zadavatele, ktery muze splnit vice
vyrobci.

Dotaz ¢. 4

Znéni dotazu:

V piiloze €. 3 ZD, uvadite jako technicky poZadavek na RTG skiaskopicky piistroj s C-ramenem
nasledujici parametr: Celkova tepelna kapacita rentgenky (celkova tepelna kapacita celého
chladiciho systému) min. 1,2 MHU

Nas systém je navrzen pro efektivni dlouhodobé pouziti a i p¥i nizsi tepelné kapacité rentgenky je
urcen pro dlouhodobé, neprerusované vySetiovani. Je pro zadavatele prijatelné plnohodnotné
reSeni s efektivnim tepelnym rezimem a tepelnou kapacitou rentgenky 0,96 MHU?

Znéni odpovédi:

Zadavatel nebude akceptovat nabidku pristroje s plnohodnotnym FeSenim s efektivnim
tepelenym reZimem a tepelnou kapacitou rentgenky 0,96 MHU a nadale trva na pozadavku
uvedeném v priloze ¢. 3 ZD, tedy celkova tepelna kapacita rentgenky (celkova tepelna kapacita
celého chladiciho systému) minimalné 1,2 MHU.

Jedna se o objektivné zduvodnitelny technicky pozadavek zadavatele, ktery miize splnit vice
vyrobci.

Dotaz ¢. 5

Znéni dotazu:

V pfiloze €. 3 ZD, uvadite jako technicky poZadavek na RTG skiaskopicky ptistroj s C-ramenem
nasledujici parametr: Dotykovy ovliddaci panel (min. 9) nebo membrinova klavesnice

Je pro zadavatele prijatelné plnohodnotné FeSeni s 2 ks dotykovym ovlidacim panelem o velikosti
8“ umisténym na obou boc¢nich stranach pristroje?

Znéni odpovedi:

Zadavatel nebude akceptovat nabidku pristroje s 2 ks dotykovym ovladacim panelem o velikosti
8“ umisténym na obou boc¢nich straniach pristroje a nadile trvd na pozadavku uvedeném
v priloze ¢. 3 ZD.

Jedna se o objektivné zdiivodnitelny technicky pozZadavek zadavatele, ktery miiZe splnit vice
vyrobci.

Uverejnéni a poskytnuti vysvétleni ZD
V souladu s ¢lankem 13.3.2 ZD je pro poskytnuti vysvétleni ZD vyuzito elektronickych prostiedki.
Vysvétleni ZD véetné presného znéni Zadosti o vysvétleni ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zakona
uvefejiiuje stejnym zplsobem, jakym byla uvefejnéna ZD, tj. elektronicky, neomezen€ a piimym
dalkovym piistupem na profilu zadavatele — viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile display 196.html
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Vysvétleni ZD zasila zadavatel soucasné vSem jemu znimym dodavateliim, tj. dodavatelim, kterym
byla poskytnuta ZD prostrednictvim profilu zadavatele za podminky, Ze si soucasné!!! se stazenim
ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekei ,,Zaddvaci dokumentace veiejné zakazky*“ odbér
upozornéni na zmény v zadavacich podminkach, resp. dodatecnych informaci (viz ¢l. 13.2.1 ZD).

) - 5 Nemocg'leevﬁé;é'Mésto na Moravé,
V Novém Mésté na Morave dne 6.9.2018 prispévkova organizace
JUDr. Véra PALECKOYA
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