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Příloha č. 2 výzvy

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění 

	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

	sídlo zadavatele:
	Žďárská 610, 592 31  Nové Město na Moravě

	zastoupený:
	JUDr. Věrou Palečkovou

	IČO:
	00842001

	název VZ:
	Ultrazvukový přístroj pro ortopedii

	druh zadávacího řízení:
	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

	ev. č. VZ u zadavatele:
	VZ/20/07


1. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku – ultrazvukového přístroje včetně příslušenství pro použití na oddělení ortopedie zadavatele. Zadavatel požaduje nabídnout pouze nový (nepoužitý) zdravotnický prostředek. 

2. Součástí předmětu plnění je doprava do sídla zadavatele, montáž, uvedení do provozu a instruktáž obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - (min. rozsah 1 pracovní den), poskytování plného bezplatného záručního servisního zabezpečení včetně předepsaných bezpečnostně technických prohlídek v průběhu záruční doby.

3. Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 5. Dodavatel je povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění požadavků. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

4. Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-
se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015; 

-
se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-
se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a 

-
s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.


5. Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění
	
	Parametr
	Status
	Druh technického parametru 
	Reálná hodnota (vyplní  účastník)
	kde uvedeno v nabídce

(strana v nabídce)

	ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ PRO ORTOPEDII

	1.
	1 ks ultrazvukový přístroj, nový, nepoužitý
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	2.
	přenosný (typ notebook), integrovaný úchyt pro přenos
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	3.
	váha max. 6 kg
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano – ne
….kg
	………

	4.
	min. 15˝ LCD integrovaný displej
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
………“


	……..

	5.
	ovládání pomocí integrované klávesnice, s mechanickými ovládacími prvky a alfanumerickou klávesnicí
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	6.
	ovládání pomocí tzv. „trackballu“ nebo „touchpadu“
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	7.
	sw přístroje pro obory Ortopedie, Gynekologie, Porodnictví, Pediatrie, Neonatologie, RDG
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	8.
	harmonické zobrazení bez vlivu na snímkovou frekvenci
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	9.
	automatická optimalizace 2D obrazu
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	………..

	10.
	B-mód
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	11.
	M-mód, barevný M-mód
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	12.
	barevný rychlostní Doppler, výkonový Doppler, pulzní Doppler
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	13.
	compound zobrazení
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	14.
	software pro kompletní standardní měření (min. délka, plocha, objem)
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	15.
	sw pro měření úhlů dětských kyčlí včetně klasifikace podle Grafa
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	16.
	vytváření uživatelských a modifikovatelných přednastavení
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	17.
	správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	18.
	paměťové smyčky (délka cine loop min. 1000 snímků), upravování již uložených snímků a smyček – min. úprava intenzity 2D  a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, měření na uložených snímcích (2D rozměry, rychlosti)
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	19.
	archivace digitální obrazových dat v původní formě, podpora exportu formátů digitálních dat (min. JPG, AVI, MPEG, DICOM), interní paměť (min. 128 GB)
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	20.
	ukládání zvolených snímků do interní paměti, následné odeslání snímků do PACS
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	21.
	výstup PACS (komunikace podle standardu DICOM 3.0) min. protokoly Worklist a Storage
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	22.
	komunikace s ethernetovou sítí
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	23.
	přímý výstup přístroje na USB, uložení dat na flash disk
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	24.
	start přístroje ze zcela vypnutého stavu do skenovacího režimu max. 60 sec
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	25.
	bateriový provoz min. 40 minut
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	26.
	2 ks digitální termotiskárny připojené přes USB (nebudou zapojeny současně)
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………

	ULTRAZVUKOVÁ SONDA

	27.
	lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 4,5 - 13 MHz, 192 krystalů
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano – ne
rozsah……., počet krystalů…
	………

	28.
	výměna sondy za provozu
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano - ne
	………


6. OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

· Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne

· Ostatní podmínky:

Účastník v nabídce předloží:

· produkt data resp. produktový leták, případně produktový list k nabízenému zařízení, podrobný technický popis atd. /viz požadavek v článku II. odst. 3 písm. c) výzvy/
___________________________________________________________________________

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů. 

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

         razítko, jméno a podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení
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