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Příloha č. 2 výzvy

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění 

	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

	sídlo zadavatele:
	Žďárská 610, 592 31  Nové Město na Moravě

	zastoupený:
	JUDr. Věrou Palečkovou

	IČO:
	00842001

	název VZ:
	Porodní lůžko

	druh zadávacího řízení:
	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

	ev. č. VZ u zadavatele:
	VZ/21/01


1. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku – porodního lůžka pro použití na gynekologicko-porodnickém oddělení – porodním sále zadavatele. Zadavatel požaduje nabídnout pouze nový (nepoužitý) zdravotnický prostředek. 
2. Součástí předmětu plnění je doprava do sídla zadavatele, montáž, uvedení do provozu a instruktáž obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - (min. rozsah 1 pracovní den), poskytování plného bezplatného záručního servisního zabezpečení včetně předepsaných bezpečnostně technických prohlídek v průběhu záruční doby.

3. Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 5. Dodavatel je povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění požadavků. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

4. Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-
se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015; 

-
se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-
se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a 

-
s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.


5. Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění
	pol.č.
	Parametr
	Status
	Druh technického parametru 
	Reálná hodnota (vyplní  účastník)
	kde uvedeno v nabídce

(např. strana v nabídce)

	Lůžko porodní

	1.
	nový zdravotnický prostředek
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	2.
	výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	3.
	výška ložné plochy včetně matrace min. v rozsahu 650 mm až 950 mm
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
rozsah 
….. mm až …… mm 
	…….

	4.
	nosnost ložné plochy min. 230 kg
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
…….. kg 
	…….

	5.
	ložná plocha dělená na tři samostatně nastavitelné části
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	6.
	polohování zádové a sedací části pomocí elektromotoru
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	7.
	úhel nastavení zádového dílu min. v rozsahu -10° až +65°
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
.…° až …. °
	…….

	8.
	úhel nastavení sedacího dílu min. v rozsahu 0° až +15°
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne 
.…° až …. °
	…….

	9.
	mechanicky nastavitelný podnožní díl, neodnímatelný od lůžka
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	10.
	úhel nastavení podnožního dílu 0° až -20°
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne 
.…° až …. °
	…….

	11.
	variabilní nastavení podnožního dílu do různých výškových úrovní (bez nutnosti přidání externích dílů)
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	12.
	zasunutí celého podnožního dílu pod rám lůžka
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	13.
	nosnost podnožního dílu min. 140 kg
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne 
…….. kg
	…….

	14.
	elektricky nastavitelná poloha Trendelenburg min. v rozsahu 0° až -10°
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
.…° až …. °
	…….

	15.
	manuální ovládání CPR polohy
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	16.
	nožní podpěry mechanicky nastavitelné do pozice opěr chodidel nebo do pozice lýtkových opěr, neodnímatelné
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	17.
	zasunutí chodidel pod rám lůžka
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	18.
	podhlavník
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	19.
	postranní madla sklopná, neodnímatelná
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	20.
	odnímatelné čelo lůžka pro přístup anesteziologa
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	21.
	přední držák na příslušenství
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	22.
	postranní eurolišty
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	23.
	nerezová odpadní nádoba min. 7 l včetně držáku
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	24.
	odnímatelný stoleček na novorozeně
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	25.
	min. 2 držáky pro infuzní stojan
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	26.
	hrazda včetně držáku (příčná opora rodičky)
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	27.
	integrovaný ovládací panel na obou stranách lůžka
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	28.
	podsvícení lůžka
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	29.
	záložní baterie
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	30.
	dvojitá kolečka o průměru min. 150 mm
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
 …. mm
	…….

	31.
	centrální brzda koleček
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	32.
	výška podvozku nad podlahou min. 50 mm
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
…… mm
	…….

	33.
	šířka lůžka max. 1000 mm
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne …… mm
	…….

	34.
	lékařská židlička 2 ks
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….


6. OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

· Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne
· Ostatní podmínky:

Účastník v nabídce předloží:

· produkt data resp. produktový leták, případně produktový list k nabízenému zařízení, podrobný technický popis atd. /viz požadavek v zadávacích podmínkách článku II. odst. 3  písm. c) výzvy/
___________________________________________________________________________

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů. 

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

         razítko, jméno a podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení
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