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Příloha č. 1 - Minimální technické parametry

Minimální technické parametry:

nevyžaduje žádné zvláštní jednorázové prostředky

alarm nízké teploty

nastavitelný teplotní rozsah pro vyhřívanou manžetu min. v rozsahu 33 °C až 43 °C

zobrazení skutečné a nastavené teploty

elektrická vyhřívaná manžeta ovládaná min. 2 senzory - bezpečnost

snadno vyměnitelná vyhřívaná manžeta

alarm vypnutí v případě příliš vysoké teploty

otevřené vyhřívané manžetě pro vizuální kontrolu infuze

vhodné pro infuze, lékařské tekutiny, krev a krevní produkty

přenos tepla kontaktním nasazením infuzní hadičky do vyhřívané manžety profilu

univerzální upínací zařízení nebo bezpečné připojení řídicí jednotky k infuznímu stojanu a mediliště 

flexibilní vyhřívaná manžeta v různých průměrech i délkách

vyhřívání až do pacientovy kanyly

efektivní přenos tepla kontaktním nasazením infuzní linky do vyhřívané manžety 


