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LEGENDA MISTNOSTI 2.046 1" 17%5'00 LEGENDA:
r . . ~ pe ) z Z ‘v
O Potrubni rozvod medicinalnich plynd v ocelové chrani¢ce
C.M. NAZEV MISTNOSTI PLOCHA | PODLAHA Potrubni rozvod medicinalnich plynd v ocelové chranicce
2.001 | UMYVARNA-TRIDENI|  59.7 | KERAMICKA DLAZBA | C6 95 45 a s protipoZarni ucpavkou
§°88§ PRUEM STERILIZACE 17.0| UMELY KAMEN | C6 Potrubnf rozvod medicindinfch plynd — STAVAJCI
00 DENNI MISTNOST | 11.9] ZUL./ KER. DLAZBA | C6 X 56 Potrubnf rozvod medicinginich plynd — DEMONTAZ
. UMYVARNA 10.7 B15| | 2. UMYVARNA MUZI 14.7 | MARMOLEUM K4 Potrubn rozvod kysliku (02)
2.005 | cHoDBA 69.6 2.029 | we muzi 7.7 | COLOREX C6 Potrubn rozvod vokua (Vac)
2.006 | OPERACNI SAL 5 | 38.9 | MARMOLEUM c6 [12.030 | SATNA | — MUZI 11.9 | COLOREX C6 14%168,/300 Potrubn rozvod stlateného vzduchu pro djchdni 0.4 MPa (SVos)
2.007 PF?II:’RAVNA 23.2 | COLOREX c7 [12.031 | SATNA Il = MUZI 14.7 | COLOREX C6 1l Potrubn rozvod stlateného vzduchu pro pohon ndstroji 0,8 MPa (SVas)
2.008 | UMYVARNA LEK. 15.7 | COLOREX c8 ||2.032 | PREKLADANI DO 0S| 28.4 | COLOREX B15 : Potrubn rozvod oxidu dusného (N20)
2.009 | oPERACNI SAL 6 38.3 | COLOREX c7 |12.033 | 0fISTA OP. DESEK| 13.9 | MARMOLEUM 2.052 | DENNI MISTNOST S| 18.0 | UMELY KAMEN C2 Potrubn rozvod oxidu uhlicitého (CO2)
2.010 | PRIPRAVNA 22.6 | KERAMICKA DLAZBA | ¢2 |[2.034 | RIDICI MISTO 9.4 | COLOREX c6 |[2.053 | wC PERSONAL 2.0| 7UL./ KER. DLAZBA | K4 ||2.071 | EAJOVA KUCHYNE 4.5 | MARMOLEUM K4 e Odtah vydechovanich plynt (OVP)
2.011 | OPERACNI SAL 7 | 38.3| COLOREX c2 | [2.035 | PREKLADANI Z 0S | 21.0 | MARMOLEUM c7 | [2.054 | ZASoBOVANI 6.6 c6 | [2.072 | OKLIDOVA KOMORA | 1.8 | KERAMICKA DLAZBA | C8 o Potrubf pfi pruchodu zdmi, prickami a stropem opatfit ocelovou chrdnickou. ) S Odtah od pohonti (OP)
2.012 | PRIPRAVNA 22.6 | COLOREX c2 ||2.036 | OCISTA PRISTROJU | 6.6 | KERAMICKA DLAZBA | €8 | [2.055 | GKLIDOVA KOMORA | 1.8 BISTICI KOBEREC c2 |[2.073 | wc PRO TP 3.1 | KERAMICKA DLAZBA : 59vzggd“e| Eatr“rt;' TVF(:SI zégfdzﬂejé‘{ VVe ”;',ztcgoﬁtzegg rﬁrﬁdgigogg(ﬁ'ségmhgfso oiﬂi ?}r;n'ltkﬁse deno
2.013 | UMWARNA LEK. 15.7 | COLOREX c2 | [2.037 | PRISTROJE 14.2 | KERAMICKA DLAZBA | ¢7 |2.056 | we PRO TP 3.1| KERAMICKA DLAZBA | 6 | |2.074 | ZASOBOVANI 7.2 | MARMOLEUM c7 jir>1/ok y piynu P y y P P VS-X Ventilova skifi (X—pocet plynti)
2.014 | oPERACNI SAL 8 38.3 | MARMOLEUM c2 ||2.038 | CIST. MISTNOST 22.0 | KERAMICKA DLAZBA | €2 |[2.057 | CAJOVA KUCHYNE 4.5| KERAMICKA DLAZBA | 6 ||2.075 | PRACOV. SESTER 56.3 | MARMOLEUM C6 o Vivody plynt pro stropni stativy vyvedeny pod strop a ukon&eny kulovim ventilem R254. TR TermindInT ndsténnd jednotka s rychlospojkou
2.015 | PRIPRAVNA 22.6 | MARMOLEUM c2 |12.039 | pRoPUST 12.9 | KERAMICKA DLAZBA | C2 | [2.058 | CIsTicI MISTNOST 8.0 | MARMOLEUM c6 |12.076 | JpP - 1 LIJZKO 14.9 | MARMOLEUM 2 o Uzaviract armatury osadit do ventilové skfiné s dvitky cca 1700 mm nad podlahou. Doporutend T TermindinT ndsténnd jednotka pro systém odvodu anestetickich plynd
2.016 | OPERACNI SAL 9 | 38.3| COLOREX K4 | [2.040 | DENNI MISTNOST L.| 26.9 | KERAMICKA DLAZBA | €2 | |2.059 | PROPUST 10.6 | MARMOLEUM B15|[2.077 | JP ~ 1 LOZKO | 14.9 | MARMOLEUM K vyska spodni hrany ventilové skfiné je 1400 mm nad podiahou. s pohonnym za¥zenm
2.017 | PRIPRAVNA 22.6 | MARMOLEUM 8 ||2.041 | DENNI MISTNOST S, 27.9 | KERAMICKA DLAZBA | C2 | [2.060 | PRACOV. SESTER | 52.4| MARMOLEUM 2.078 | P - 1 LOZKO 15.6 | COLOREX C6 SS-CH Stativ stropni — chirurgicky
2.018 | UMYVARNA LEK. 15.7 | COLOREX 2.042 | GKLIDOVA KOMORA | 3.9 | KERAMICKA DLAZBA | ¢2 | [2.061 | uP — 3 LUOZKA 37.0 | COLOREX c6 | |2.079 [ 0CISTA PACIENT 15.7 | COLOREX c2 | [2.089 | ELEKTROROZVODNA | 15.2 | MARMOLEUM K4 . _ L
-~ — : SS-A Stativ stropni — anesteziologicky
2.019 | OPERACNI SAL 10 | 38.9 | MARMOLEUM c7 |12.043 | WTAH LUZKOVY 6.7 | COLOREX c2 |12.062 | yP - 1 LUZKO 15.6 | COLOREX c7 |12.080 | SATNA 15.9 | COLOREX kK4 ||2.090 | PrOPUST 6.5 | MARMOLEUM c8 L EGENDA:
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